L’Emplacement des courroies d’épaule
Les courroies d’épaules peuvent être attachées sur le dos de l’orthèse TLSO, soit détachable avec du Velcro.  Pour rattacher les courroies, façonnez-la partie en « V » de la courroie (munie de la partie douce du velcro) à la languette (la partie rugueuse du velcro) située à la partie supérieure du dos du TLSO.
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1. S’assurer que le patient est couché ou assis aussi droit que possible.  Amener les courroies par-dessus les épaules. 





2. Glisser sous les aisselles.





3. Croiser derrière le dos.





4. Attacher à l’avant de l’orthèse sur le velcro doux.
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